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Техническое задание  
на поставку автоматизированной системы (Dahua) термического скрининга с централизованным 

мониторингом для персонала БНТ в количестве 7 точек установки.  
 
 

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия 
 
 

 
 
Заказчик:       ООО «БНТ» 
 
Характеристика работ:   Поставка изделий 
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Техническое задание  
 

на поставку автоматизированной системы (Dahua) термического скрининга с централизованным 
мониторингом для персонала БНТ в количестве 7 точек.  

 
 

Поставщик  предоставляет  коммерческое  предложение  на  поставку  оборудования  термического 
скрининга на основании ведомостей, сформированных на данный объем изделий, исходя из собственных 
расчетов. 

                                                                                                              
             Коммерческое  предложение  должно  включать  полный  перечень  оборудования  и  стоимость 
установки  для  исправной  работы  системы  с  интеграцией  к  уже  имеющимся  оборудованием  фирмы 

DAHUA.  
Примерный перечень оборудования для установки должно включать в обязательном порядке: 

 
  № Описание Количество вид устройства

 
Терминал с функцией измерения температуры; диапазон контроля 

температуры от 30 ° C до 50 ° C; 
 

  1 диапазон контроля температуры — 0,3 м — 1,8 м; тревожное 
сообщение об аномальной температуры; Погрешность мониторинга 

температуры ± 0,5°C, без калибровки черного тела 

7 

  2 Штатив для терминала 7 

  3 Power supply 7 

  4 IP-видеорегистратор 1 

  5 31.5" Monitor 24*7 1 

  6 DSS Express для управления видеонаблюдением. 1 

  7 Жесткий диск 6Тб, оптимизированный для систем видеонаблюдения 1 

 
Технические характеристики * : 
 

Наименование 
Диапазон 
контроля 

температуры 

Расстояние 
до объекта 

(м) 

Погрешность 
в измерении 

Температу
ра 

окружающ
ей среды 

Количество
Точек 

установки 
шт. 

Терминал с функцией измерения 
температуры  

(Dahua)  
от 30 ° C до 50 ° C

От 0,3м до 
1,8м 

± 0,5°C   15-32 °C 7 

 
Обязательные рекомендации: 
‐ При поставке поставщик должен учитыват специфику имеющейся сетевой инфрастуктуры для последующей 
интеграции обеъктов. 
‐ Установка должна производится в места позволяющих собюлдать режим освещенности и  температурные 
условия окружающей среды. 
 
Ниже приводятся обязательные условия для установки: 
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* Примечание: 
Модель  (DAHUA)  и  другие  параметры  даётся  образцовом  (показательном)  варианте.  Поставщик  может 
предложит улучшенный аналог с сохранением технических характеристик по согласованию с заказчиком. 
 
Поставляемое  оборудование  должно  быть  установлено  компанией,  уполномоченной  и 
сертифицированной  производителем,  с  предоставлением  соответствующего  документа,  во  избежание 
нарушения гарантийных и послегарантийных обязательств. 

 
Условия поставки:  Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4. 
Сроки поставки:  Определяется контрактом. 
Условия оплаты:  по факту поставки. 

 
Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал»  

по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия 
 
Составил: 

 
Согласовано: 

 

 

Начальник отдела информационных 
технологий и телекоммуникаций  /…………………./  Заза Дидманидзе 

Должность  Подпись  Имя, фамилия 

Инженер по системам безопасности   /……………..………./  Манучар Девадзе  
Должность  Подпись  Имя, фамилия 

Управляющий  директор по поддержке 
бизнеса и связям с госорганами  /……………..………./  Владимер Гургенидзе 

Должность  Подпись  Имя, фамилия 


